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1 Zakres dostawy 

• Uchwyt baterii 

• Instrukcja instalacji 

2 Montaż 

1. Odkręcić dwie śruby z tyłu wagi i zdjąć pokrywę. 

 

2. Włożyć baterie/akumulatory do uchwytu baterii: 1,5 V, typ AAA, 4 szt. 

Przy wkładaniu zwracać uwagę na biegunowość. 

 

3. Wsunąć uchwyt baterii do otworu i przykręcić pokrętłami. 

 
 

3 Wskaźnik stanu naładowania 

Symbol Opis 

 Stan naładowania: normalny 

 Stan naładowania: niski 

 
Stan naładowania: rozładowanie (migający symbol) 

 

 
Należy pamiętać, że akumulatory nie mogą być ładowane przez wagę. 


